Plano de gestao de item da Infraestrutura Multiusuaria de Pesquisa (IMP)

Descrigao
Equipamento Criostato
ou
Laboratério
Ageéncia financiadora Convénio(s)

FINEP CV 01.11.0137/2011 / ABRUEM
PPG Ciéncias Farmacéuticas
Profsssores 1. Renata Marino Romano
Responsaveis 3‘
Aloeacho Laborat6rio ¢ Multiusudrio | aboratério de Fisiologia e Toxicologia da
( ) Sim (X ) Nao Reprodugdo
Normas de |Dias e horarios disponiveis para o atendimento aos usuarios:
utilizagdo |Quartas-feiras das 8:00 as 11:50h ou outros dias/horarios conforme agendamento

prévio

Responsavel pelo agendamento: Renata

Telefone (ramal, celular): 8184 Email: renataromano20@gmail.com

Nome(s) de quem dara suporte para realiza¢do das andlises (docente, técnico,
pos-graduando, bolsista): Profa Dra Renata Marino Romano

Pré-preparo da amostra: O criostato é utilizado para o corte micrométrico de
\fatias de tecidos previamente congelados em meio apropriado, como polimeros
plasticos especificos. A amostra deve ser mantida todo o tempo congelada. O pré-
preparo é de responsabilidade do usuario solicitante.

Reagentes necessarios para cada amostra: O usuario deve trazer as laminas de
microscopia e a caixa de armazenamento. Obs.: as laminas podem ser do tipo
selanizada ou gelatinizada para a fixag¢do do tecido no vidro (esse procedimento é
comum na histotecnia), adquiridas comercialmente ou preparadas pelo usuario.

Tempo estimado para andlise de cada amostra: O procedimento geral envolve a
trimagem e o corte. O tempo necessario pode variar de acordo com o numero de
amostras, complexidade do tecido, numero necessario de cortes, etc. O usudrio
deve informar isso previamente para o agendamento mais apropriado de
horas/dias de uso do equipamento.

Equipamentos de seguranga necessarios e normas de seguranga: E necessario o
uso de equipamentos de protegdo individual de barreiras de contengdo biologica




como mdscara cirirgica e luvas de ldtex sem talco ou luvas de nitrila. E vedado o
uso de luvas com talco pois o talco pode interferir nas metodologias de
\fluorescéncia desenvolvidas a partir do uso do equipamento. Pode ser utilizado, a
critério do usuario, luvas de ld por baixo das de nitrila porque a temperatura
ideal de trabalho da bancada do criostato é em torno de -23°C.

O equipamento opera com sistemas proprios de seguran¢a para evitar acidentes,
como travas de manivelas e protegées sobre a ldmina de corte. A ldmina de corte
que o equipamento utiliza é extremamente afiada mesmo quando ndo é mais
adequada para o corte dos tecidos. Assim, o seu manuseio ndo pode ser realizado
PpoOF pessoa sem treinamento.

Custo por amostra analisada (taxa) R$ __ (quando for o caso) Ainda ndo estd
previsto a cobranga de taxa

Manutengdo preventiva e emergencial: Limpeza, verificagdo das temperaturas de
todos os compartimentos.

Observagoes (treinamento especifico para utilizagdo do equipamento, outras
informagées adicionais necessdrias): E necessdrio treinamento para operar o
equipamento, uma vez que pode haver grave dano fisico ao operador no caso de
negligéncias.

A responsavel pelo equipamento se disponibiliza a auxiliar os interessados que
ndo tem familiaridade com a metodologia com o planejamento do experimento e
discussdo de protocolos.

Este plano deve ser atualizado sempre que houver mudangas em algum de seus itens



